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クッ ショ ンマ ッ サ ー ジ めぐ り 


人 全 に 関す る ご 注意 アー 
N ど 
正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 使用 の 前 に 必ず 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み くだ さい 。 め ぐ べ り リ / 


人 @ 本 製品 は 一 般 家 庭 用 マッ サー ジ 器 で す 。 信 医師 か ら マ ッ サ ー ジ を 禁じ られ て いる 方 は 、 本 製品 を 使用 し な 
いで くだ さい 。 例 ) 血栓 [そく ( 塞 ) 栓 ] 症 、 重 度 の 動脈 りゅう ( 癒 ) 、 旭 性 静脈 りゅう ( 交 ) 、 各種 皮膚 炎 、 皮 膚 感 
染 症 (皮下 組織 の 症 を 含む お ) な ど 。 欠 医師 の 治療 を 受け て いる 方 や 下記 に 該当 する 方 は 、 必 ず 医 師 に 相談 
の 上 、 そ の 指示 に 従っ て くだ さい 。 


ーー を 一 
・ ペ ー ス メー カー な どの 電磁 障害 の 影響 を 受け や すい 体内 植込み 型 医 用 電気 機器 を 使用 し て いる 方 。・ 悪 性 N 
し ゅ よう (腫瘍 ) の ある 方 。・ 心 臓 に 障害 の ある 方 。・ 温 度 感覚 可 失 の ある 方 。・ 妊 娠 初期 の 不安 定期 又は 
出産 直後 の 方 。・ 糖 尿 病 な ど に よる 高度 な 未 し ょ う ( 構 ) 循環 障害 か らく る 知覚 障害 の ある 方 。・ 安 静 を 必 
要 と する 方 。・ 体 温 38 て 以上 ( 有 熱 期 ) の 方 。 例 1) 急性 炎症 症状 【 け ん ( 供 ) 怠 感 、 悪 寒 、 血 圧 変動 な ど 】 
の 強い 時 期 。 例 2) 衰弱 し て いる と き 。・ 骨 粗しょう ( 皮 ) 症 の 方 。・ せ きつ い (脊椎 ) の 骨折 、 ね ん ざ ( 挨 挫 ) 、 
肉離れ な ど 、 急性 【 と う ( 評 ) 痛 性 】 疾 患 の 方 。・ ケ ガ を し て いる 方 。・ か つて 治療 を 受け た と ころ 、 また 疾患 
部 へ 使用 する 方 。・ せ きつ い (脊椎 ) に 異常 の ある 方 、 又 は 背骨 が 左右 に 曲がっ て いる 方 。 ・ 皮 膚 に 創傷 の 
ある 方 。 ・ そ の 他 、 医 療 機関 で 治療 中 の 方 。 ・ 上 記 以 外 に 身体 に 異常 を 感じ て いる 方 。 


@ 本 製品 は 1 人 用 で す 。 同 時 に 2 人 以上 で ご 使用 に な ら な いで くだ さい 。 旬 本 製品 は 必ず 屋内 で ご 使用 くだ 
さい 。 亀 ヒー ター 部 は 表面 が 熱く な る た め 、 熱 に 敏感 な 方 は 使用 し な いで くだ さい 。 但 日 本 国内 で ご 使用 くだ さい 。 。 の 
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製品 に 関す る お 問い 合わ せ と 
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電気 す MI た | で 約 3 円 


山 目 衣 品 芝 加 人 日 人 司 で も 、 気 に な る 電 気 代 は 月 々 約 3 円 ※。 
- 経済 的 な 負担 も 少 


疲れ すっ きり 
済 人 の 、 
電力 量 /kwh で 算出 


1 WS 


気持 ちい い マ ッ サ ー / * 器 織 / Wepenaoy 
日 々 の 癒し | 忌 用 据 2 」 3 2 N Ni 


デバ 
SN - ト オフ 
ッ サ ー ジ を 停止 。 
ぶ 間 農 吾 記 
全身 に 使え て と っ て も 便利 クッ ショ ンマ ッ サ ー ジ の ポイ ント 
首 ・ 痛 中 か ら 腰 1. 4 つの も み ポ イン ト 2. 強 / 弱 の 布 カ バー 調節 
左右 の も み 玉 に それ ぞ れ 大 小 4 つの 突起 が あり 、 布 カ バー を 掛け て マッ サー ジ を する と 、 当 た り を 柔らか く 
こり 固まり や すい 首 や 肩 、 疲 れ や すい 背中 や 腰 に 。 コリ を ぐい ぐい と 刺激 し 揉み ほぐし ます 。 で きま す 。 


ぐい ぐい 揉み ほぐし て すっ きり 。 還 還 詞 ド 9 朱未 雪 "や 。 annlmllm。  …… 


ふ ぶ ふくらはぎ ・ 足 理 


疲れ を 溜め て こり 固まる 前 に 、 毎 日 の ケア が 大 切 で す 。 


3。 ある っ だ か ヒー ター 

人 肌 程 度 に 部 位 を 温め る 、 

あっ た か ヒー ター ラン プ を 搭載 。 
マッ サー ジ を アシ スト し ます 。 


4. カン タン な ボタ ン 操 作 
「> 1 Push/ マ ッ サ ー ジ 

2 Push/ マ ッ サ ー ジ + ヒ ー タ ー 
ー 3 Push/ 電 源 OFF 


人 ンド マッ サー ジ 


て 血 ご 第 


手のひら の 疲れ を 
くり さり と マッ サー ジ 。 
製品 仕様 


〇 販売 名 : フッ ショ ンマ ッ サ ー ジ めぐ り CO 品番 : CR8120 A/T 〇 製品 サイ ズ : W340XD235XH110mm 〇 製品 

旨 語 紹 、 (重量 ): 約 1.5kg(AC アダ プター 合 む ) 電源 : AC100V 50/60Hz 定格 消 電 力 : 11.5W( 電 動機 7.0W7 
韻 寺 ナ . 好 き な 体 勢 で 

SW NN 天 NM 20 、。 雪 部 4.5W) 定格 肝 間 :15 分 〇 材質 本体 - ウ レタ ン 、ABS( アク リロ ニトリ ルプ タ ジ エン スチ レン 共 重 合 合成 )、 

気持 ちい い 部 位 で す 。 座っ て ・ 層 転 ん で 、 お 好き な 体勢 で マツ ッ サ ー ジ 木 体 カ バー… ポ リエ ステ ル 生産 国 : 中 国 〇 JAN : (A)4969182517149、 (T)4969182517156 

〇 医療 機 器 認証 番号 : 228AGBZX00102000 


